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DROP- OFF

20
sekund

Ważne

Po pobraniu próbkę należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25ºC) 
z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Nie wkładaj próbki 
do lodówki ani zamrażarki.

Umieść probówkę w odpornej na 
przeciekanie torbie obok wkładki 
chłonnej. Zamknij uszczelkę 
uchwytu, aby w środku nie było 
powietrza. Nie dotykaj ani nie 
usuwaj wkładki chłonnej.

9

Myj ręce mydłem i gorącą wodą 
przez 20 sekund, a następnie 
spłucz je i osusz.

11

10 Umieść szczelny worek z wkładką 
chłonną i probówką zawierającą 
próbkę w torbie polygrip. Zamknij 
uszczelkę uchwytu, aby w środku nie 
było powietrza.

With
dra

wn 1
 Apri

l 2
02

2



4. Zarejestruj swoją próbkę

Zwróć swoją próbkę
Zabierz torbę zawierającą próbkę do punktu 
nadania LAMP, swojej organizacji.

Próbkę należy zwrócić w ciągu 4 godzin 
od jej pobrania. Kurier odbierze Twoją 
próbkę z miejsca nadania i zabierze ją do 
laboratorium, gdzie zostanie zbadana.

9

Wysłanie 
próbki

Zapisz numer kodu kreskowego lub zrób mu zdjęcie. Będziesz potrzebować tego 
numeru, jeśli zwrócisz się o wsparcie dzwoniąc pod numer 119.

Porada

Ważne

Twoja próbka może utracić przydatność, jeśli nie zwrócisz jej w ciągu 4 godzin 
od pobrania.

Aby uzyskać wynik testu trzeba zarejestrować każdą próbkę. Jeśli rejestrujesz 
w swoim imieniu, wejdź online na gov.uk/register-your-test. Będziesz 
potrzebować numer kodu kreskowego posiadanego zestawu testowego.

Jeśli próbkę rejestruje dla Ciebie Twoja organizacja, mogą poprosić Cię o kod 
kreskowy zapasowego zestawu testowego. Powiąże to próbkę z Twoją osobą. Nie 
wkładaj zapasowego kodu kreskowego zestawu testowego do woreczka z próbką.

Jeśli nie dysponujesz numerem telefonu komórkowego lub 
adresem e-mail, zadzwoń pod nr 119 ,aby zarejestrować 
swoją próbkę. Będziesz potrzebować unikalnego numer 
kodu kreskowego posiadanego zestawu testowego.
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5. Uzyskiwanie wyników

Nieważny lub niejednoznaczny wynik testu
Wynik nieważny oznacza, że laboratorium nie mogło zbadać próbki.  
Dzieje się tak zazwyczaj, ponieważ:

•	 nie było wystarczającej ilości śliny do badania
•	 próbka była skażona jedzeniem lub piciem
•	 próbka nie została wysłana we właściwej probówce

Należy poczekać do następnego dnia pobrania próbek i pobrać nową próbkę.

W razie negatywnego wyniku testu na COVID-19
Negatywny wynik oznacza, że jest bardzo mało prawdopodobne, że w czasie 
testu miałeś(-aś) COVID-19. Nadal możesz zarazić się wirusem w przyszłości. 
Nadal powinieneś/powinnaś przestrzegać wytycznych rządowych.

W ciągu 1 do 2 dni otrzymasz SMS lub e-mail z NHS, z informacją o wyniku 
badania. Jeśli nie dysponujesz numerem telefonu komórkowego ani 
adresem e-mail, zadzwoń pod nr 119, aby poznać wyniki testu.

W razie pozytywnego wyniku testu na COVID-19
Pozytywny wynik oznacza, że jest bardzo mało prawdopodobne, że w czasie 
testu miałeś(-aś) COVID-19. Powinieneś/powinnaś zastosować się do aktualnych 
wytycznych rządowych dotyczących izolacji. Pamiętaj, że nie musisz organizować 
kolejnego testu na COVID-19 poprzez NHS. Możesz zadzwonić pod nr 119 jeśli 
masz inne pytania lub wątpliwości.

Zrozumienie swoich wyników
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6. Pomoc i dane kontaktowe5. Uzyskiwanie wyników
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Jeśli masz obawy, nie zwlekaj ze zwróceniem  
się o pomoc. Ufaj instynktowi.

Jeśli masz objawy COVID-19 lub zaraziłeś(-aś) się COVID-19, stosuj się do wytycznych 
NHS: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19

Jeśli masz objawy COVID-19, a Twój stan się pogarsza lub nie poprawi się po siedmiu 
dniach, skontaktuj się dzwoniąc pod nr NHS - 111 lub skorzystaj z witryny internetowej 
ds. koronawirusa 111.nhs.uk

Jeśli nie masz dostępu do Internetu, zadzwoń pod numer NHS - 111.

Jeśli potrzebna jest pilna pomoc medyczna zadzwoń pod nr 999.

Więcej porad na temat objawów COVID-19 u dzieci można znaleźć na stronie: 
nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/

Aby dowiedzieć się więcej o pobieraniu próbek śliny i badaniu z wykorzystaniem 
technilogii LAMP, wejdź na: www.gov.uk/guidance/covid-19-saliva-test

Kontakt i wsparcie
Możesz zadzwonić pod nr 119 (połączenie bezpłatne z telefonów komórkowych 
i stacjonarnych), jeśli masz inne pytania lub wątpliwości lub potrzebujesz dodatkowej 
pomocy. Infolinia jest czynna codziennie od 7:00 do 23:00. Infolinia 119 zapewnia 
wsparcie w 200 językach.
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Dostawa tego urządzenia jest dozwolona wyłącznie w ramach dystrybucji prowadzonej 
przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (DHSC) w ramach programu NHS Test 
and Trace.

Manufacturer Department of Health and 
Social Care, 39 Victoria Street, 
Westminster, London, SW1 0EU.

Limit temperatury

Data 
przydatności 

Nr partii

Trzymać z dala 
od światła 
słonecznego

Nie używać 
ponownieDO NOT REUSEData produkcjidate of manufacture

ProducentManufacturer
Sprawdź
instrukcje
do użytku

Potwierdzono 
zgodność z normami 
brytyjskimi

consult instructions for use  Nie używać jeśli 
opakowanie jest 
uszkodzoneDo Not Use If Package Is Damaged

USE BY
TEMPERATURE LIMITATION

keep away from sunlight Chronić przed 
wilgociąkeep dry

Batch Code

Ostrzeżenie⚠
InVitro Diagnostic Medical Device Wyrób medyczny 

do diagnostyki 
in vitro 

Biologiczna 
substancja 
kategorii B

Dziękujemy za wkład 
w powstrzymanie 
rozprzestrzeniania się COVID-19
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