














Solo tendra que enviar un

por cada prueba.
0%

"; Omyudarle a generar saliva

suficiente para la muestra, imagine
que estd comiendo y mueva la

Q boca como si estuviera masticando.
Pensar en su comida favorita
le ayudara a crear mas saliva.

9 Desenrosque la tapa del tubo&

9 Incline la cabeza hacia abajo para
P permitir la recogida de la saliva
v por la boca.










4. Registre su muestra

@ Para obtener el resultado de su prueba es necesario proceder al registro
de la muestra. Si esta haciendo el registro Ud. mismo, vaya al sitio weh
gov.uk/register-your-test. Necesitara el cédigo de barras de su kit

Si es su organizacion la encargada de registrar la muestra en s
le pediran el codigo de barras de repuesto del kit de prueba.

con el cddigo de barras de la prueba. No coloque el cédigo de
de prueba de repuesto en el interior de la bolsa de la gnURgtra.

Si no tiene acceso a un numero de \/”\ na direccion de
correo electronico, necesitara llang®mgl§J9 para registrar su
muestra. Necesitara el cédigo de ™8 % inico de su kit de prueba.

wifiCidir
del kit

o @

Aviso
Tome una foto del cédigo de barras Melo en un papel. Lo necesitara para
recabar la ayuda del 119.

O
@@@ crrega de 1a mucstra

Lleve la bolsa con su muestra a la
localizacion de entrega indicada por
la organizacion de la LAMP.

La muestra debera ser devuelta en el plazo
de las 4 horas siguientes a su extraccion.

\ Un mensajero recogera las muestras de

la localizacion de entrega y las llevara

al laboratorio para su analisis.

Importante

La muestra sera nula si no la entrega dentro de las 4 horas siguientes
a su extraccion.




5. Obtenga sus resultados

El NHS enviaré los resultados mediante un mensaje de texto o correo
electrénico en el plazo de 1 o 2 dias. Si no recibiera el correo electrénico

o el mensaje de texto, para obtener su resultado debera llamar al 119. Q

Interpretar sus resultados
@ Si el resultado de su prueba de la COVI ra negativo

Un resultado negativo significa que es muy imprgis ue tuviera COVID-19
en el momento en que se hizo la prueba. Aun pde contraer el virus en
el futuro. Debe seguir las directrices y co Obierno.

@ Si el resultado de su pruellg de 1a%¥OVID-19 fuera positivo
Un resultado positivo significa que esguy probable que tuviera COVID-19

en el momento de hacerse lag_prueba. Debera seguir las directrices guberna-
mentales vigentes sobre aiglam®gto. Rogamos tenga en cuenta que no serd
necesario que gestiong o eba de la COVID-19 a través del NHS. Para

cualquier pregunta respecto, puede ponerse en contacto con el 119.

® Si el resul @su prueba fuera nulo o no concluyente
Un resultag lo"Significa que el laboratorio no ha podido procesar
@ R Jeneral, ello se debe a:

. e n® habia saliva suficiente en su muestra
X la muestra estaba contaminada con comida o bebida
que la muestra no fue enviada en el tubo correcto

Debera esperar hasta el siguiente dia de recogida de muestras y extraer una
nueva muestra.




6. Asistencia y datos de contacto

Para saber mas sobre la recogida y andlisis de muestras de saliva y las prueba P
puede visitar: www.gov.uk/guidance/covid-19-saliva-test

Asistencia y contacto Q

Puede llamar al 119 (linea gratuita para moviles y fijos) si tiengalguna pregunta
o duda, o si necesita asistencia adicional. Las lineas estan a Ndo los dias,
de 07.00 a 23.00 horas. El 119 ofrece asistencia en 200 id(

No retrase su peticion de i esta
preocupado. Fiese de su instinto

Si tiene sintomas de COVID-19 o ha contrai@g la enfermedad, rogamos siga las
directrices del NHS que encontrara en: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19

Si tiene sintomas de COVID-19 jtuacién empeora, 0 no mejora pasados siete
dias, use las lineas 111 dehsel@@de coronavirus del NHS 111.nhs.uk
Si no tiene acceso&llame al NHS al 111.

i Aea

\&

, marque 999.

Pugd traf mas ayuda sobre los sintomas de la COVID-19 en menores en:

@s.\ itions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/




NHS

HM Government Test and Trace

Gracias por ayudarnos a dg%n
la propagacion de la C

El suministro de este dispositivo solo se permite coma
Departamento de Salud y Asistencia Social (DH
de pruebas y rastreo del NHS.

O
er
19

despliegue del
af0 del programa

Department of Health a
Social Care, 39 Vi
Westmmster

¥4

lelte d Precaucion dl Faeg]i?a%?én ® No reutilizar

Fecha de 5 Dispositivo de
e e “ Fabricante diagnostico

caducidad mé%ico in vitro

Mantener Consultar L No utilizar si

/|\ alejado de EE] instrucciones ? Mantener seco @ el paquete

la luz del sol de uso esta danado

Sustancia Conformidad

bioldgica de verificada para

Categoria B Reino Unido



	Supply and manufactur of this device




Accessibility Report





		Filename: 

		TC2001 - LAMP Kit Generic IFU v18 FINAL_Spanish.pdf









		Report created by: 

		



		Organization: 

		







[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]



Summary



The checker found no problems in this document.





		Needs manual check: 0



		Passed manually: 2



		Failed manually: 0



		Skipped: 0



		Passed: 30



		Failed: 0







Detailed Report





		Document





		Rule Name		Status		Description



		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set



		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF



		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF



		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order



		Primary language		Passed		Text language is specified



		Title		Passed		Document title is showing in title bar



		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents



		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast



		Page Content





		Rule Name		Status		Description



		Tagged content		Passed		All page content is tagged



		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged



		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order



		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided



		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged



		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker



		Scripts		Passed		No inaccessible scripts



		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses



		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive



		Forms





		Rule Name		Status		Description



		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged



		Field descriptions		Passed		All form fields have description



		Alternate Text





		Rule Name		Status		Description



		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text



		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read



		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content



		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation



		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text



		Tables





		Rule Name		Status		Description



		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot



		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR



		Headers		Passed		Tables should have headers



		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column



		Summary		Passed		Tables must have a summary



		Lists





		Rule Name		Status		Description



		List items		Passed		LI must be a child of L



		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI



		Headings





		Rule Name		Status		Description



		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting










Back to Top



